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Waschpuffer (Konzentrat)

ce VD

Zytomed Systems TRIS

Wash Buffer B (20x)
Beschreibung

ZUC066-500 500 ml
ZUC066-2500 2500 ml

1 Spezifikationen
Zur Durchfiihrung von Waschschritten im Rahmen der IHC
an FFPE Gewebeschnitten.

2 Zweckbestimmung

Der Zytomed Systems TRIS Wash Buffer B (20x) ist eine
20-fach konzentrierte Spillésung, die zur
Gewebebenetzung, Aquilibrierung und zum Waschen (z. B.
Entfernen Uberschissiger Antikorper-, Detektions- oder
Farbeldsungen) wahrend des immunhistochemischen
Farbeverfahrens geeignet ist. Sie ist fur die qualitative
Immunhistochemie (IHC) an formalinfixierten, in Paraffin
eingebetteten (FFPE) Gewebeschnitten des Menschen
bestimmt. Das Produkt ist fir den professionellen
Laborgebrauch durch qualifiziertes Personal bestimmt. Der
Zytomed Systems TRIS Wash Buffer B (20x) ist sowohl fiir
manuelle Farbeverfahren als auch fir den Einsatz in
Immunfarbeautomaten geeignet. Das Produkt ist ein
Zubehér zu einem In-vitro-Diagnostikum und ist fir die
Verwendung in Kombination mit Reagenzien und Lésungen
von Zytomed Systems vorgesehen, die fir die
immunhistologische Farbung erforderlich sind (z. B.
Priméarantikérper). Das Zubehor unterstiitzt den Nachweis
eines physiologischen oder pathologischen Zustands durch
das In-vitro-Diagnostikum (z. B. Primarantikorper).

3 Testprinzip

Die Immunhistochemie (IHC) ist eine Methode, die
histologische und immunologische Techniken kombiniert.
Ein primarer Antikérper wird zum Nachweis eines
spezifischen Antigens verwendet. Der Nachweis des
Antigens beruht auf der Affinitat des Antikdrpers zu diesem
Antigen, was zu einer spezifischen Bindung zwischen
beiden flihrt. Die Kombination mit einem enzymgekoppelten
Nachweissystem ermdglicht die Visualisierung des
Antigens durch die aufeinanderfolgende Verwendung des
spezifischen primaren Antikdrpers gegen das Antigen,
eines sekundaren Antikérpers oder Linkers gegen den
primaren Antikdrper, eines Enzymkonjugates und eines
chromogenen Substrats in Kombination mit
dazwischenliegenden Waschschritten. Die enzymatische
Aktivierung des Chromogens fuhrt zu einem sichtbaren
Reaktionsprodukt an der Position des Antigens im Gewebe.
Der Gewebeschnitt wird gegengefarbt, mit einem Deckglas
eingedeckelt und das Ergebnis unter dem Lichtmikroskop
interpretiert.

Freigabedatum: 2023-04-05

4 Lieferumfang
Das Produkt wird in den folgenden Formaten mit Zusatzen
zur Konservierung und Stabilisierung angeboten.

REF Beschreibung Zusammensetzung
ZUC066-500 500 ml, 20-fach | Tris-basierter Puffer
konzentriert mit Salzen und

Detergenz,
Gemisch aus
Isothiazolonen zur
Stabilisierung

ZUC066-2500 2500 ml, Tris-basierter Puffer
20-fach mit Salzen und
konzentriert Detergenz,

Gemisch aus
Isothiazolonen zur
Stabilisierung

Version: V02

Ein Sicherheitsdatenblatt kann unter info@zytomed-
systems.de angefordert werden und ist unter
www.zytomed-systems.de verflgbar.

5 Erforderliche, aber nicht im Lieferumfang
enthaltene Materialien

Vorbehandlungspuffer

Primarantikorper

Verdinnungspuffer (nur fir konzentrierte Antikdrper)
Deionisiertes oder destilliertes Wasser

Xylol oder Xylol-Ersatz

Ethanol oder 2-Propanol

Ggf. Avidin-/Biotin-Blockierungslésung

Ggf. Peroxid-Blockierungslésung
Detektionssystem

Chromogenes Substrat

Hamatoxylin oder eine andere Gegenfarbung
Eindeckmedium

Ggf. Dampfgarer oder Wasserbad

Ggf. Immunfarbeautomat

FFPE Gewebe

Positiv- und Negativkontrolle

Adhasive Objekttrager

Deckglaser

Farbegefale / Farbewannen

Thermometer

Wecker

Mikroskop

6 Lagerung und Handhabung
Die  Stabilititt dieses Produkts
DIN EN ISO 23640 geprift.

Bei Raumtemperatur (18-25 °C) lagern. Das Produkt nicht
einfrieren. Unmittelbar nach Gebrauch wieder bei der
angegebenen Temperatur lagern. Eine mikrobiologische
Verunreinigung des Produkts ist zu vermeiden. Den
Behélter nur zur Entnahme einer Teilmenge &ffnen und
danach sofort wieder verschlielen.

Das Produkt ist bei sachgemaRer Handhabung bis zu dem
auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar. Nach
Ablauf des auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatums
darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Die
Stabilitat der Arbeitsldsung muss vom Anwender validiert
werden.

wurde  gemaR

7 Probenentnahme und Probenvorbehandlung

. Fixieren Sie die humane Gewebeprobe und die
Gewebekontrolle in 4% neutral gepuffertem
Formaldehyd (oder entsprechend 10 % Formalin).

. Betten Sie die fixierten Gewebeproben in Paraffin ein.

. Fertigen Sie Gewebeschnitte mit einem Mikrotom an.
Die empfohlene Schnittdicke betragt 2-4 um.

. Bringen Sie die Gewebeschnitte faltenfrei auf adhasive
Objekttrager auf und beschriffen Sie diese
entsprechend |hren internen Standards.
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8 Farbeverfahren

Das Produkt ist fur die Verwendung in Kombination mit

anderen Reagenzien vorgesehen. Die Zytomed Systems

GmbH hat die Verwendung des Produkts in Kombination mit

den folgenden Reagenzien und Geraten validiert:

e Alle CE/IVD-markierten Primarantikérper von Zytomed
Systems

. Ggf. CE/IVD-markierter, zum  Primarantikérper
passender Verdinnungspuffer von Zytomed Systems

. Ggf. CE/IVD-markierter, zum  Primarantikérper
passender Vorbehandlungspuffer von Zytomed
Systems

. CE/IVD-markierter, zum Primarantikdrper passender
Sekundarantikdrper oder passendes Polymer von
Zytomed Systems

e  CE/IVD-markiertes, zum Sekundarantikérper/Polymer
passendes chromogenes Substrat von Zytomed
Systems

. Immunfarbeautomat
BioCare Medical

IntelliPathFLX® der Firma

Es ist moglich, das Produkt mit abweichenden Reagenzien,
Geraten und Protokollen zu verwenden, die gleichwertige
Leistungsparameter erfilllen. In diesem Fall ist der
Anwender flr die Validierung des Puffers, des Testsystems
und des im jeweiligen klinischen Kontext verwendeten
Protokolls verantwortlich.

Bitte beachten Sie die folgenden Empfehlungen fir das
Farbeverfahren.

Parameter Zytomed Systems Empfehlungen

REF Verdiinnung

ZUC066-500 1:20 mit destilliertem
oder deionisiertem
Wasser

Herstellen der
Arbeitslésung

ZUC066-2500 1:20 mit destilliertem
oder deionisiertem

Wasser

pH-Wert der
Arbeitslésung

72(7.0-7.4)

Hinweis: pH-Wert messen und wenn
noétig, mit verdinnter NaOH oder HCI
nachstellen.

9 Qualitatskontrolle

Wir empfehlen bei jedem Farbedurchgang eine Positiv- und
eine Negativkontrolle mitzufiihren. Die Positivkontrolle dient
der Uberpriifung der korrekten Verarbeitung der Probe. Ist
die Negativkontrolle positiv, so weist dies auf eine
unspezifische Farbung hin.

10 Erwartete Ergebnisse

Die zu erwartenden Ergebnisse hangen von der
Verwendung des  Primarantikérpers  sowie  des
Nachweissystems ab. Durch Verwendung eines geeigneten
Waschpuffers wird das Abspllen der verwendeten
Reagenzien zwischen den einzelnen Schritten des
Protokolls optimiert und somit unspezifische Farbungen
reduziert.

11 Analytische Leistungsmerkmale

Es wurden analytische Leistungsstudien flir die
Parametergenauigkeit (einschlieflich Wiederholbarkeit und
Reproduzierbarkeit) durchgefihrt. Jedes Experiment
erflllte die vorgegebenen Akzeptanzkriterien von
mindestens 90 % positiver und negativer prozentualer
Ubereinstimmung (PPA / NPA). Damit erreicht ZUC066
(Zytomed Systems TRIS Wash Buffer B (20x)) unter
Berlicksichtigung des allgemein anerkannten Stands der
Technik eine Analyseleistung gemafR der Verordnung (EU)
2017/746, Anhang |, 9.1(a).
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12 Problemldsung

Wenn Sie ungewdhnliche Farbungen oder andere
Abweichungen von den erwarteten Ergebnissen feststellen,
lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfaltig durch. Weitere
relevante Informationen finden Sie in der Anleitung des
Nachweissystems. Unsere Experten stehen lhnen gerne
zur Verfugung, um lhre Fragen zu beantworten. Bitte
wenden Sie sich an info@zytomed-systems.de.

13 Einschrankungen

e  Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.

. Nur fur den professionellen Gebrauch. Die Farbung
muss in einem professionellen Labor von
qualifiziertem Personal unter der Aufsicht eines
Pathologen/Mediziners durchgefihrt werden, der fir
die Uberpriifung der gefarbten Objekttrager und die
Sicherstellung der Angemessenheit der Positiv- und
Negativkontrollen verantwortlich ist.

. Die klinische Interpretation einer positiven Farbung
oder ihres Fehlens muss im Zusammenhang mit der
klinischen Vorgeschichte, der Morphologie, anderen
histopathologischen  Kriterien ~ sowie  anderen
diagnostischen Tests erfolgen. Es liegt in der
Verantwortung eines qualifizierten
Pathologen/Mediziners, sich mit dem Produkt, den
Zusatzreagenzien, dem diagnostischen Panel und den
Farbemethoden vertraut zu machen.

e Die Farbung der Proben, insbesondere die
Signalintensitat und die Hintergrundfarbung, hangt von
der Handhabung und Verarbeitung der Proben vor der
Farbung ab. Eine falsche Gewebeverarbeitung oder
eine unsachgemafle Handhabung der Gewebeproben
vor der eigentlichen IHC-Farbung kann zu ungenauen
Ergebnissen fihren.

. Die endogene Peroxidase-Aktivitat, die Pseudo-
Peroxidase-Aktivitat in  Erythrozyten oder der
endogene Biotingehalt kdnnen je nach verwendetem
Nachweissystem unspezifische Farbungen
verursachen.

. Eine unzureichende Gegenfarbung oder eine falsche
Eindeckelung kann die Interpretation der Ergebnisse
beeintrachtigen.

e  Zytomed Systems GmbH garantiert, dass das Produkt
bei sachgemafer Lagerung und Handhabung alle
beschriebenen Anforderungen bis zu dem auf dem
Produktetikett angegebenen Verfallsdatum erfilllt.
Weitere Garantien kdnnen nicht gegeben werden.

. Die Leistung wurde anhand der in dieser
Gebrauchsanweisung  beschriebenen  Verfahren
validiert. Anderungen an diesen Verfahren kénnen die
Leistung verandern und missen vom Anwender
validiert werden. Dieses IVD ist nur dann konform mit
der Verordnung (EU) 2017/746, wenn es wie in dieser
Gebrauchsanweisung beschrieben im Rahmen des
vorgesehenen Verwendungszwecks eingesetzt wird.

14 Wichtige Informationen fiir den Anwender

. Das Produkt ist als Zubehér eines In-vitro-
Diagnostikums in der professionellen Anwendung zu
verwenden. Es unterstitzt die Detektion eines
pathologischen oder physiologischen Zustands durch
dieses In-vitro-Diagnostikum.

. Schwerwiegende Vorfalle im Zusammenhang mit dem
Produkt missen dem Hersteller und der zustandigen
Behdrde des Mitgliedstaates des Anwenders gemeldet
werden.

15 Warnungen und VorsichtsmaRnahmen

e Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor Verwendung
des Produkts.

e  Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschadigt
ist.

. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihnen am
Produkt etwas Ungewohnliches auffallt, das auf eine
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Kontamination hinweist, wie z.B. eine ungewdhnliche
Tribung oder ein  ungewohnlicher  Geruch.
Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte unseren
Kundenservice.

Tragen Sie eine Schutzausristung, um Augen-, Haut-
oder Schleimhautkontakt mit dem Reagenz zu
vermeiden. Wenn Sie mit dem Reagenz in Beriihrung
kommen, waschen Sie es mit reichlich Wasser ab.
Eine mikrobiologische Verunreinigung des Produkts ist
zu vermeiden, da sonst unspezifische Farbe-
ergebnisse auftreten konnen. Den Behalter nur zur
Entnahme einer Teilmenge 6ffnen und ihn dann sofort
wieder verschlieRen. Lagern Sie das Produkt bei den
empfohlenen Lagertemperaturen.

Offnen Sie das benédtigte Reagenz nur fiir die
Entnahme von Teilmengen und beschriften Sie ggf.
verwendete Sekundarbehdlter sorgfaltig, um die
Verwechslungsgefahr bei gleichfarbigen Losungen zu
minimieren.

Beim Umgang mit CMR-Stoffen (z. B. Xylol) ist darauf
zu achten, dass die technische und personliche
Schutzausriistung an den CMR-Stoff angepasst ist.
Entsorgen Sie das Produkt gemaR den Angaben im
Sicherheitsdatenblatt und den regionalen Vorschriften.
Zur  Stabilisierung  wird ein  Gemisch aus
Isothiazolonen verwendet. Die Entsorgung erfolgt Gber
den Sondermdill.

Proben  menschlichen Ursprungs und damit
kontaminierte Verbrauchsmaterialien missen gemaf
den regionalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt
werden.
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17 Erklarungen zu den Symbolen auf dem

www.zytomed-systems.de

Zytomed Systems GmbH ¢ AnhaltinerstraBe 16 ¢
14163 Berlin, Germany « Tel: (+49) 30-804 984

990

Produktetikett

Die Symbole werden gemaf der ISO 15223-1 verwendet. Weitere
Symbole auf dem Produktetikett konnen sein:

RUO

18 Anderungen gegeniiber der Vorversion

GSHO07: Achtung

Nur fir Forschungszwecke

Version

Anderungen

02

e Anpassung an aktuelles Template V04
e Ergdnzung von Hinweisen in Abschnitt 15
o Allgemeine redaktionelle Korrekturen

Freigabedatum: 2023-04-05

Version: V02

ZYGE=s)\MED'

SYSTEMS

Seite 3 von 3



